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Halten Sie die Test-Kits von Kindern fern, um das Risiko des versehentlichen Trinkens

der Pufferfliissigkeit oder Verschluckens von Kleinteilen zu verringern. Runde

Vertiefung (S)

Extraktionsréhrchen Testkassette Tupfer Trockenmittel
(bitte entsorgen)

Abgelaufene oder gedffnete Test-Kits nicht mehr verwenden. Die Testkassette wird

Verwenden Sie fiir den Test ausschlieBlich die Tupfer und die Pufferlosung, die dem Tropfkappe
Test-Kit beigelegt sind.
Verarbeiten Sie die Proben genau so, wie hier beschrieben. Zu wenig Probenmaterial Verschlusskappe
oder unsachgemaRe Verarbeitung konnen zu falschen Ergebnissen fiihren.
Ergebnisfenster
eine halbe Stunde nach dem Auspacken unbrauchbar

Pufferlosung

I. VORBEREITUNG

1. 4. T
Bringen Sie alle Bestandteilte des Waschen Sie sich grindlich die Halten Sie eine Uhr bereit oder Schrauben Sie die blaue Kappe des Packen Sie die Testkassette aus und Packen Sie den Tupfer aus.
Test-Kits 30 Minuten vor Beginn Hande. verwenden Sie einen Timer. Extraktionsréhrchens ab. verwenden Sie diese sofort.

des Testens auf Raumtemperatur
(15 bis max. 30°C).

Il. PROBENENTNAHME

A

¢ Tupfer ca. 2-2,5 cm tief in ein Nasenloch einfiihren. Die saugféhigen Tupfer in Extraktionsréhrchen mit Dann Tupfer mit Hilfe des Extraktionsréhrchen mit der Rohrchen umdrehen und 2 bis
Spitze soll komplett in die Nasenhiille eintauchen. Pufferlésung eintauchen und 10 Extraktionsréhrchens ausdriicken. Verschlusskappe verschlieBen max. 3 Tropfen in die runde

*  Tupfer ca. 15 Sekunden in kreisenden Bewegungen an der inneren Mal drehen. Kurz einwirken lassen. Flssigkeit im Réhrchen sammeln. und die Tropfkappe abschrauben. Vertiefung (S) der Testkassette
Nasenwand entlangstreichen. geben.

*  Mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch wiederholen.
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1Il. AUSWERTUNG
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Bewegen Sie die Testkassette nicht
und lesen Sie das Ergebnis nach 15 POSITIV POSITIV NEGATIV

Minuten im Ergebnisfenster ab.

Sie kénnten ansteckend sein. Isolieren Sie sich und wenden Sie sich an Ihren Sie sind nicht hochansteckend.
C = Kontrolllinie Hausarzt oder rufen Sie die Corona-Hotline an: Trotzdem HygienemaBnahmen
T =Testlinie Osterreich 1450 befolgen.
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IV. ENTSORGUNG

UNGULTIG UNGULTIG

Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test-Kit.

Nach dem Test alle Komponenten in einem verschlieRbaren Plastikbeutel verstauen und im Waschen Sie sich griindlich die
Haus- bzw. Restmiill entsorgen. Hénde.
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